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INSTRUCCIONES DE USO 

ALARGADERA DE OXÍGENO MACLYSA 
 

Precauciones: 

Utilizar por personal cualificado. Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.  

Asegurar las conexiones del sistema. 

 

Finalidad:  

Las alargaderas de oxígeno fabricadas por MACLYSA, están diseñadas para permitir el flujo de oxígeno una 
distancia determinada (la longitud de los tubos), desde un equipo de oxigenoterapia hasta la mascarilla que 
lleva el paciente, para tratar o aliviar los problemas respiratorios de este. 

Están diseñadas para asegurar que el oxígeno continúe fluyendo incluso cuando el tubo está torcido o 
comprimido. 

 

Descripción: 

La alargadera de oxígeno está constituida por tres piezas: un tubo de PVC y dos conectores universales 
unidos a cada extremo del tubo de PVC, uno de los conectores va conectado a la boquilla de la máquina de 
oxigenoterapia y el otro a la mascarilla o gafa nasal que se colocará en las fosas nasales del paciente. 

 
Uso de la alargadera de oxígeno: 

Uso exclusivo para conducir el flujo de oxígeno desde un aparato de oxigenoterapia hasta el paciente. 

Las alargaderas de oxígeno se fabricarán, envasarán y presentarán de forma NO ESTÉRIL. 

 

Contraindicaciones: 

Hipersensibilidad a cualquiera de los elementos constituyentes de la alargadera. 

Cualquier alteración de las propiedades del producto o de sus prestaciones debe hacer desistir de su uso, 
y la anomalía debe ser comunicada de inmediato al fabricante y a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente; 

Advertencias: 

Utilizar por un solo paciente 

Almacenar en condiciones habituales de material sanitario. 

Almacenar sin superar los 40ºC. 

Utilizar un paño y agua para su limpieza 

No reprocesar  

Desechar el producto como material plástico de acuerdo a la legislación vigente 

Fabricado por:  

Material Clínico y Sanitario S.L.  

Polígono Industrial Las Viñas C/Murcia 69 

13420 Malagón (Ciudad Real) ESPAÑA 

Tel.: (+34) 926 80 21 78  

e-mail: info@maclysa.com 
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SÍMBOLOGÍA ETIQUETAS  

ALARGADERAS DE OXÍGENO MACLYSA 
 

 

 
Código de lote 

 Fecha de Caducidad 

Usar antes de 

 
Fabricante 

 

 
Número de catálogo 

 Certificado de conformidad con la 
Directiva 93/42/EEC Anexo II y 

sistema de calidad por el organismo 
notificado nº 0051 

 

 
“No estéril” 

 
Consultar instrucciones de uso 

 

Producto de PVC, reciclable 

 

 Límite superior de temperatura 

 

Un solo paciente, múltiplos usos 

 
Dispositivo médico 

 

Fabricado por:  

Material Clínico y Sanitario S.L.  
Polígono Industrial Las Viñas C/Murcia 69 
13420 Malagón (Ciudad Real) ESPAÑA 
Tel.: (+34) 926 80 21 78  
e-mail: info@maclysa.com 
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